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   ( Thermometer Calibrationدماسنج )  ونیبراس یکال ف ی تعر  .1
   دماسنج ون ی براس یضرورت کال .2
   شده دییتا یها شگاه یدماسنج در آزما  ونیبراس یانجام کال .3
 م؟ یکن برهیچگونه دماسنج را کال  .4
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 یی از آن جا دی بدان دیبا د،یستیدماسنج آشنا ن ونیبراسیاگر با ضرورت کال
دماسنج   نیتر قیو دق نی بهتر که میستیکه همه ما آن قدر خوش شانس ن

که چگونه دماسنج خود را تست و  میریبگ ادی دیبا م،ی جهان را داشته باش
 .میکن میتنظ

و   ی شگاه ی آزما  ،یصنعت یندهایسنجش در فرآ نی تر جی دما را یر یگ اندازه
مربوط به   یها  ستمیدر س ادیها به تعداد ز دماسنج است و یی مواد غذا

 ونیبراسیبا کال شتریب یی آشنا یبرا نیبنابرا .شوند ی نصب م  ع ی صنا نیا
 .دیدماسنج با ما همراه باش

 

  دماسنج  ونیبراسیکال فی تعر  1#
(Thermometer Calibration) 

  ی م  ع ی سر ایمانند ساعت ها که با گذشت زمان دچار کارکرد آهسته  درست
  .گردند ی سن دچار عدم دقت م  شی با افزا زیمختلف ن ی ها دماسنج شوند،
 :مانند رد،یقرار گ ری تواند تحت تأث  ی م  ریموارد ز دماسنج در اثر  دقت

 سرد  طیگرم به مح اریبس طی از مح رفتن •
 افتادن  •
 شدن لمس •
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کرد   دیخواه دایپ اجیحتما احت د،یکن  ی مرتبا از دماسنج خود استفاده م  اگر
 .عملکرد را دارد نیکه بهتر  دیتا مطمئن شو دیآن را چک کن ماهانه که

  شتریب در و دیکن شیدقت دماسنج خود را آزما دیتوان یشما م خوشبختانه
 .دیکن برهیدوباره کال قیخواندن دق یموارد، آن را برا

 

 

 دماسنج ونیبراسیضرورت کال 2#

 یو ضرور  ی منطق ی مختلف  لیدما به دلا یر یاندازه گ یابزارها  ونیبراسیکال
 :است

کمبود  طیدماسنج ها مانند ترموکوپل ها در شرا ونیبراسیکال اولا •
  ی م دایپ یشتر یب تیاهم ندها یفرآ یی کارا شی و افزا یمنابع انرژ 

تواند نه تنها باعث  ی م یر یدقت اندازه گ شیمثال، افزا  یبرا .کند
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 زیها ن  ندهیدر مواد خام، بلکه منجر به انتشار کمتر آلا  یی صرفه جو
 .شود

  به .مربوط باشد ی منیتواند به ا ی دماسنج ها م  ونیبراسیکال ایثان •
  حیصح ری مقاد یی ایمیش ع یدر صنا یر یعنوان مثال، اگر ابزار اندازه گ

شوند،   یی ایمیش یندهایبه کنترل اشتباه فرآ منجر را ارائه ندهند و
 .شود جادیممکن است خطر انفجار ا

به   اگر .مشهود است زیروزمره ن یدر نمونه ها ونی براسیکال تیاهم
 یها گاهیجا ن ی پمپ بنز یکنتورها ایمصرف گاز و آب در خانه   یکنتورها

 یطور  به م؛ی ببر ی پ ونیبراسیکال  تیبه اهم میتوان ی م  م،یخدمات فکر کن
رقم  شینما تواند با ی نباشد م برهی ذکر شده کال یاز کنتورها کی که اگر هر

است که   ی ه یبد نیبنابرا .شود شتریب نهیاشتباه منجر به پرداخت هز
  دییبه منظور تأ  ی مقاومت  یدماسنج ها  ایمنظم ترموکوپل ها  ونیبراسیکال

 یدر طول زمان ضرور  ریهرگونه تغ نی تع ایشده  یر یمقدار اندازه گ
 .است
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 یها شگاهیدماسنج در آزما  ونیبراسیانجام کال  3#
 شده  دییتا

 یها شگاهی معمولا در آزما ی کنترل  یر یاندازه گ یابزارها  ونیبراسیکال
  ی انجام م شده اند، دییتأ  ی اعتباربخش  یکه توسط سازمان ها ونیبراسیکال

  .را دارند ی امکانات  نیچن زین یر یاندازه گ یفناور  دکنندگانیتول اغلب .شود
کنند و قادر به انجام  ی محصول کار م دکنندگانیها مستقل از تول  آن

کردن   برهیتا کال یاستاندارد کار  نی و تدو  ی تر مانند بررس دهیچیخدمات پ
هم  یچند نقطه ا یدماسنج ها بره یمانند کال ،ی خاص مشتر  یطرح ها
 .هستند
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 م؟یکن برهیچگونه دماسنج را کال 4#

صفحه خود هستند که امکان  ریدر ز یمهره ا یاز دماسنج ها دارا یار یبس
  یدارا تالیجید  یکه اکثر مدل ها  ی حال در کند؛ ی آن ها را فراهم م مینظت 

دستگاه خود   یدستورالعمل ها دیتوان ی م  شما .مجدد هستند میدکمه تنظ
 ی موارد، دماسنج ها را نم ی برخ در .دیکن ی را بررس قیکردن دق برهیکال یبرا

از  دیبا نداشته باشد، میتنظ تیاگر دماسنج شما قابل ی حت  .کرد میتوان تنظ
را اندازه   ی درست یکه دما نیاز ا نانیدقت آن و اطم  ی بررس یبرا ی روش

اختلاف را   زانی م دیتوان  ی عنوان مثال م به .دیاستفاده کن د،یکن ی م یر یگ
 .دیکن میخود را بر اساس آن تنظ یکرده و دما ادداشتی
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 :کردن آن وجود دارد برهیصحت دماسنج و کال شی آزما  یروش برا دو

 ( خی)روش آب   نییپا یدر رنج دماها  برهیکال .1
 بالا )روش آب جوش(  یدر رنج دماها  برهیکال .2

 خیبه روش آب  ونی براس یکال 1-4#

بزرگ را با آب سرد و  وانیل کی خ،ی دماسنج با آب  ونیبراسیانجام کال یبرا
خود  دماسنج .بماند قهیدق 3 دیبگذار و دیرا هم بزن خی و  آب .دیپر کن خی

 نیکه پراب دما )حسگر دما( به طرف دیمطمئن شو د،یقرار ده خیرا در آب 
مخلوط قرار   ی نچیا 2را حداقل در عمق  آن برخورد نکند و وانیکف ل ای

شود و از قرار   کنواختیآب  یتا دما دیرا با هم زن هم بزن خی آب .دیده
 دیصبر کن هیثان  30 حداقل .دیکن یر یجلوگ خیتکه  کی  یگرفتن حسگر رو

درجه  0 ای تی درجه فارنها 32 دیشما با دماسنج .تا دماسنج دما را بخواند
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 یمهره دماسنج را طور   ست،یطور ن  نیا اگر .گراد را نشان دهد ی سانت
  ی درجه سانت  0 ای تیدرجه فارنها  32 یدماسنج رو عقربه که دیکن میتنظ

طبق دستورالعمل سازنده از  تال،ی جید یدماسنج ها   در ای ردیگراد قرار گ
 .دیمجدد استفاده کن میدکمه تنظ

 

 به روش آب جوش  ونیبراس یکال 2-4#

دماسنج را در آب در   حسگر .دیاوریبه جوش ب قیقابلمه عم کیرا در  آب
  ریز نچیا 2که حداقل تا عمق  دیمطمئن شو مجددا .دیحال جوش قرار ده
درجه  212 دیشما با دماسنج .دیصبر کن هیثان 30آب است و حداقل 

 ست،یطور ن نیا اگر .گراد را نشان دهد ی درجه سانت 100 ای تیفارنها
به علامت   عقربه تا دیرا بچرخان میدکمه تنظ د،یدماسنج را در آب نگه دار

  یدر دماسنج ها ای گراد برسد و  ی درجه سانت  100 ای تیدرجه فارنها 212
 .دیمجدد استفاده کن  میطبق دستورالعمل سازنده از دکمه تنظ تال،یجید
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  ی تر م   نییپا یکه آب در مناطق مرتفع در دما دیداشته باش ادی: به توجه
خود را بر  شی آزما د،یکن ی م  ی با ارتفاع بالا زندگ یدر منطقه ا اگر .جوشد

 .دیکن میاساس آن تنظ

 


